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Certificado de Ensaio nº 6815-19/1332 Rev: 03

Galvani Indústria Comércio e Serviços S/ACliente:

Faz. SALITRE - Marruá - Serra do SalitreEndereço:

22/08/2019 - 17:27Data/Hora de Entrada no Laboratório:

Informações de coleta: Coleta efetuada pelo Laboratório. Amostragem/coleta realizada de acordo com SMEWW 1060 e 9060 A/B-22ª Ed/IT -

001-Amostragem. Amostragem acreditada nº CRL 1311

Telefone: -

Data/Hora da amostragem:

Material analisado:

Local da amostragem:

Condições ambientais:

Temperatura ambiente na amostragem:

22/08/2019 - 14:10

Agua Bruta

P05

Ensolarado, com vento.

33 ºC.

Responsável pela amostragem: Gabriel Rosa Silva

Condições ambientais nas últimas 24h: Ensolarado.

Plano de Amostragem: 817/2019

Resultados

Instalações do cliente: P05 Faz. SALITRE nº 0

Ensaio Resultado
Unidade de 

Medida
LQMétodo U K VMP

Data início

ensaio

SMEWW 2,00 N.a. N.a. N.a. µS/cm 22/08/192510 B 147,0Condutividade Elétrica

SMEWW 0,1000 N.a. N.a. >5,0 mg/L 22/08/194500 O G 6,98Oxigênio Dissolvido

SMEWW 1,70 N.a. N.a. 6,00 ~ 9,00 N.a 22/08/194500 H+ B 6,97pH

SMEWW 0,1 N.a. N.a. N.a. °C 22/08/192550 B 23,4Temperatura da Amostra

SMEWW 0,10 N.a. N.a. N.a. °C 22/08/192550 B 33,0Temperatura do Ar

SMEWW 1,00 N.a. N.a. 100,00 UNT 22/08/192130 B 8,84Turbidez

Matriz

CNPJ: 10.639.491/0001-79

Av. Marabás, 3737. Bela Vista. CEP 38.703-236

Fone:34 3818 5656

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Patos de Minas - MG

Filial

CNPJ: 10.639.491/0002-50

Rua da Grécia, 570. Centro. CEP 48.062-150

Fone:75 3282 0967

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Paulo Afonso - BA

Legenda: LQ = Limite de Quantificação; U = Incerteza de Medição Expandida; UFC - Unidades formadoras de colônias; NMP - Número mais provável; P/A

- Presença ou Ausência; VMP = Valor Máximo Permitido, conforme a CONAMA 357 de 2005 Classe 2; N.a = não aplicável; SMEWW = Standard Methods

for the examination of water and wastewater – 22ª ed.; NBR = Norma Brasileira de Regulamentação; EMBRAPA = Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária e EPA = United States Environmental Protection Agency.

A incerteza de medição expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k conforme o descrito

acima, para um nível de confiança de 95,45%.

O certificado de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução parcial depende de autorização por escrito do laboratório. A

retenção da amostra para contraprova é de sete dias após a emissão do Certificado de Ensaio ou de acordo com sua validade.

Os resultados expressos neste certificado de ensaio se referem apenas aos itens ensaiados, não podendo se estender a outras amostras. 

O CRL 1311 é aplicável as instalações da matriz e escopo de amostragem.
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Certificado de Ensaio nº 6815-19/1332 Rev: 03

Instalação da Matriz Físico-Químico

Ensaio Resultado
Unidade de 

Medida
LQMétodo U K VMP

Data início

ensaio

SMEWW

23ª Ed

10,00 N.a. N.a. N.a. mg/L 26/08/19SMEWW

2130 B

63,4Alcalinidade total

SMEWW 0,1000 N.a. 0,00 0,1000 mg/L 27/08/193030E/312

0B

<0,100Alumínio dissolvido

SMEWW 5,00 N.a. N.a. 250,00 mg/L 26/08/194500-Cl-B <5,00Cloreto

SMEWW 2,00 N.a. N.a. 5,00 mg/L 23/08/195210B 2,02Demanda Bioquímica de Oxigênio

SMEWW 50,0 N.a. N.a. N.a. mg/L 30/08/195220D <50,0Demanda Química de Oxigênio

SMEWW 0,02500 N.a. N.a. 0,30000 mg/L 27/08/193030E/312

0B

<0,025Ferro Dissolvido

SMEWW 0,500 N.a. N.a. 1,400 mg/L 27/08/194500- F- C <0,50Fluoreto

SMEWW 0,010000 N.a. N.a. N.a. mg/L 27/08/194500 P

B/E

<0,01000Fósforo Total Dissolvido

SMEWW 0,1360 N.a. N.a. 10,0000 mg/L 22/08/194500NO3D <0,1360Nitrato

SMEWW 0,1000 N.a. N.a. 3,7 pH<7,5

e 2,0

7,5<pH<8,0

mg/L 26/08/194500 NH3

D

<0,1000Nitrogênio Amoniacal

SMEWW 0,010000 N.a. N.a. N.a. mg/L 23/08/194500-B/E

P

<0,01000Orto-Fosfato

SMEWW 10,000 N.a. N.a. 500,000 mg/L 26/08/192540 C 88,3Sólidos Dissolvidos Totais

SMEWW 0,3 N.a. N.a. N.a. mL/L 23/08/192540 F <0,3Sólidos Sedimentáveis

SMEWW 10,000 N.a. N.a. 100,000 mg/L 26/08/192540 D <10Sólidos Suspensos Totais

SMEWW 10,0 N.a. N.a. 250,0 mg/L 26/08/194500SO42

-E

<10,0Sulfato

SMEWW 0,0500 N.a. N.a. 0,5000 mg/L 22/08/195540 C <0,050Surfactantes

Instalação da Matriz Microbiológico

Ensaio Resultado
Unidade de 

Medida
LQMétodo U K VMP

Data início

ensaio

SMEWW 1,0 1 2,00 1000,0 NMP/100mL 22/08/199223 B 5,1Coliformes termotolerantes

Contagem

SMEWW 1,0 1 2,00 N.a. NMP/100mL 22/08/199223 B 1986,3Coliformes totais Contagem

Observações

Este Certificado de Ensaio cancela e substitui o Certificado anterior.

Identificação do ponto de amostragem.

P05.

Coordenadas Geográficas: S 19º 7' 24,6'' ; W 46º 44' 15,702''

Matriz

CNPJ: 10.639.491/0001-79

Av. Marabás, 3737. Bela Vista. CEP 38.703-236

Fone:34 3818 5656

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Patos de Minas - MG

Filial

CNPJ: 10.639.491/0002-50

Rua da Grécia, 570. Centro. CEP 48.062-150

Fone:75 3282 0967

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Paulo Afonso - BA

Legenda: LQ = Limite de Quantificação; U = Incerteza de Medição Expandida; UFC - Unidades formadoras de colônias; NMP - Número mais provável; P/A

- Presença ou Ausência; VMP = Valor Máximo Permitido, conforme a CONAMA 357 de 2005 Classe 2; N.a = não aplicável; SMEWW = Standard Methods

for the examination of water and wastewater – 22ª ed.; NBR = Norma Brasileira de Regulamentação; EMBRAPA = Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária e EPA = United States Environmental Protection Agency.

A incerteza de medição expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k conforme o descrito

acima, para um nível de confiança de 95,45%.

O certificado de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução parcial depende de autorização por escrito do laboratório. A

retenção da amostra para contraprova é de sete dias após a emissão do Certificado de Ensaio ou de acordo com sua validade.

Os resultados expressos neste certificado de ensaio se referem apenas aos itens ensaiados, não podendo se estender a outras amostras. 

O CRL 1311 é aplicável as instalações da matriz e escopo de amostragem.
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Livia Fernandes Rodrigues da Silva

CRQ 02203271

Químico

Érika Fernandes Araujo Vita

CRBio 57341/04D

Diretora/ Responsável Técnica 

Diego Roberto Silva

CRBio 80565/04D

GQ - Biólogo

Patos de Minas, 06 de novembro  de 2019

Matriz

CNPJ: 10.639.491/0001-79

Av. Marabás, 3737. Bela Vista. CEP 38.703-236

Fone:34 3818 5656

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Patos de Minas - MG

Filial

CNPJ: 10.639.491/0002-50

Rua da Grécia, 570. Centro. CEP 48.062-150

Fone:75 3282 0967

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Paulo Afonso - BA

Legenda: LQ = Limite de Quantificação; U = Incerteza de Medição Expandida; UFC - Unidades formadoras de colônias; NMP - Número mais provável; P/A

- Presença ou Ausência; VMP = Valor Máximo Permitido, conforme a CONAMA 357 de 2005 Classe 2; N.a = não aplicável; SMEWW = Standard Methods

for the examination of water and wastewater – 22ª ed.; NBR = Norma Brasileira de Regulamentação; EMBRAPA = Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária e EPA = United States Environmental Protection Agency.

A incerteza de medição expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k conforme o descrito

acima, para um nível de confiança de 95,45%.

O certificado de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução parcial depende de autorização por escrito do laboratório. A

retenção da amostra para contraprova é de sete dias após a emissão do Certificado de Ensaio ou de acordo com sua validade.

Os resultados expressos neste certificado de ensaio se referem apenas aos itens ensaiados, não podendo se estender a outras amostras. 

O CRL 1311 é aplicável as instalações da matriz e escopo de amostragem.
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Certificado de Ensaio nº 6815-19/1332 Rev: 03

Galvani Indústria Comércio e Serviços S/ACliente:

Faz. SALITRE - Marruá - Serra do SalitreEndereço:

22/08/2019 - 17:27Data/Hora de Entrada no Laboratório:

Informações de coleta: Coleta efetuada pelo Laboratório. Amostragem/coleta realizada de acordo com SMEWW 1060 e 9060 A/B-22ª Ed/IT -

001-Amostragem. Amostragem acreditada nº CRL 1311

Telefone: -

Data/Hora da amostragem:

Material analisado:

Local da amostragem:

Condições ambientais:

Temperatura ambiente na amostragem:

22/08/2019 - 14:10

Agua Bruta

P05

Ensolarado, com vento.

33 ºC.

Responsável pela amostragem: Gabriel Rosa Silva

Condições ambientais nas últimas 24h: Ensolarado.

Plano de Amostragem: 817/2019

Resultados

Instalação da Matriz Físico-Químico

Ensaio Resultado
Unidade de 

Medida
LQMétodo U K VMP

Data início

ensaio

SMEWW

23ª Ed

0,001 N.a. N.a. N.a. mg/L 29/08/193125B 0,095Aluminio total (p.e.2)

SMEWW 0,001 N.a. N.a. N.a. mg/L 29/08/19SMWW

3125 B

0,037Bário Total (p.e.2)

SMEWW

23ª Ed

0,00100 N.a. N.a. 0,04000 mg/L 29/08/193125 B < 0,001Berílio total (p.e.2)

SMEWW 0,001 N.a. N.a. N.a. mg/L 29/08/19SMWW

3125 B

15,200Cálcio total (p.e.2)

SMEWW

23ª Ed

0,001 N.a. N.a. N.a. mg/L 29/08/193125 B <0,001Chumbo Total (p.e.2)

SMEWW

23ª Ed

0,001 N.a. N.a. N.a. mg/L 29/08/19SMWW

3125 B

<0,001Cobre Total (p.e.2)

SMEWW

23ª Ed

0,001000 N.a. N.a. 0,050000 mg/L 29/08/193125 B <0,001Cromo total (p.e.2)

SMEWW

23ª Ed

0,001 N.a. N.a. N.a. mg/L 29/08/193125 B 0,306Ferro Total (p.e.2)

SMEWW

23ª Ed

0,00100 N.a. N.a. 0,030 Lênt,

0,05 Int

0,100 lót

mg/L 29/08/193125 B 0,020Fósforo Total (p.e.2)

SMEWW

23ª Ed

0,001000 N.a. N.a. 0,100000 mg/L 29/08/193125 B 0,044300Manganês total (p.e.2)

SMEWW

23ª Ed

0,0001 N.a. N.a. 0,0002 mg/L 29/08/193125 B <0,0001Mercúrio total (p.e.2)

SMEWW 0,001 N.a. N.a. N.a. mg/L 29/08/19SMWW

3125 B

<0,001Vanádio (p.e.2)

Matriz

CNPJ: 10.639.491/0001-79

Av. Marabás, 3737. Bela Vista. CEP 38.703-236

Fone:34 3818 5656

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Patos de Minas - MG

Filial

CNPJ: 10.639.491/0002-50

Rua da Grécia, 570. Centro. CEP 48.062-150

Fone:75 3282 0967

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Paulo Afonso - BA

Legenda: LQ = Limite de Quantificação; U = Incerteza de Medição Expandida; UFC - Unidades formadoras de colônias; NMP - Número mais provável; P/A

- Presença ou Ausência; VMP = Valor Máximo Permitido, conforme a CONAMA 357 de 2005 Classe 2; N.a = não aplicável; SMEWW = Standard Methods

for the examination of water and wastewater – 22ª ed.; NBR = Norma Brasileira de Regulamentação; EMBRAPA = Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária e EPA = United States Environmental Protection Agency.

A incerteza de medição expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k conforme o descrito

acima, para um nível de confiança de 95,45%.

O certificado de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução parcial depende de autorização por escrito do laboratório. A

retenção da amostra para contraprova é de sete dias após a emissão do Certificado de Ensaio ou de acordo com sua validade.

Os resultados expressos neste certificado de ensaio se referem apenas aos itens ensaiados, não podendo se estender a outras amostras. 

O CRL 1311 é aplicável as instalações da matriz e escopo de amostragem.
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Instalação da Matriz Físico-Químico

SMEWW

23ª Ed

0,00100 N.a. N.a. 0,10000 mg/L 29/08/193125 B <0,001Vanádio total (p.e.2)

SMEWW 0,001000 N.a. N.a. 0,180000 mg/L 29/08/19SMWW31

25 B

0,001Zinco total (p.e.2)

(p.e.2) Provedor externo. Laboratório Acreditado.CRL 0172. Certificado de Ensaio nº 232774/2019-0.

Observações

Este Certificado de Ensaio cancela e substitui o Certificado anterior.

Érika Fernandes Araujo Vita

CRBio 57341/04D

Diretora/ Responsável Técnica 

Livia Fernandes Rodrigues da Silva

CRQ 02203271

Químico

Patos de Minas, 06 de novembro  de 2019

Matriz

CNPJ: 10.639.491/0001-79

Av. Marabás, 3737. Bela Vista. CEP 38.703-236

Fone:34 3818 5656

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Patos de Minas - MG

Filial

CNPJ: 10.639.491/0002-50

Rua da Grécia, 570. Centro. CEP 48.062-150

Fone:75 3282 0967

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Paulo Afonso - BA

Legenda: LQ = Limite de Quantificação; U = Incerteza de Medição Expandida; UFC - Unidades formadoras de colônias; NMP - Número mais provável; P/A

- Presença ou Ausência; VMP = Valor Máximo Permitido, conforme a CONAMA 357 de 2005 Classe 2; N.a = não aplicável; SMEWW = Standard Methods

for the examination of water and wastewater – 22ª ed.; NBR = Norma Brasileira de Regulamentação; EMBRAPA = Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária e EPA = United States Environmental Protection Agency.

A incerteza de medição expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k conforme o descrito

acima, para um nível de confiança de 95,45%.

O certificado de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução parcial depende de autorização por escrito do laboratório. A

retenção da amostra para contraprova é de sete dias após a emissão do Certificado de Ensaio ou de acordo com sua validade.

Os resultados expressos neste certificado de ensaio se referem apenas aos itens ensaiados, não podendo se estender a outras amostras. 

O CRL 1311 é aplicável as instalações da matriz e escopo de amostragem.
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Certificado de Ensaio nº 6815-19/1332 Rev: 03

Galvani Indústria Comércio e Serviços S/ACliente:

Faz. SALITRE - Marruá - Serra do SalitreEndereço:

22/08/2019 - 17:27Data/Hora de Entrada no Laboratório:

Informações de coleta: Coleta efetuada pelo Laboratório. Amostragem/coleta realizada de acordo com SMEWW 1060 e 9060 A/B-22ª Ed/IT -

001-Amostragem. Amostragem acreditada nº CRL 1311

Telefone: -

Data/Hora da amostragem:

Material analisado:

Local da amostragem:

Condições ambientais:

Temperatura ambiente na amostragem:

22/08/2019 - 14:10

Agua Bruta

P05

Ensolarado, com vento.

33 ºC.

Responsável pela amostragem: Gabriel Rosa Silva

Condições ambientais nas últimas 24h: Ensolarado.

Plano de Amostragem: 817/2019

Resultados

Instalação da Matriz Físico-Químico

Ensaio Resultado
Unidade de 

Medida
LQMétodo U K VMP

Data início

ensaio

SMEWW 0,10 N.a. N.a. N.a. mg/L 04/09/192340B 43,01Dureza em Cálcio (p.e.1)

ABNT 0,003 N.a. N.a. 0,003 mg/L 04/09/1910740 <0,003Fenóis Totais (p.e.1)

SMEWW 0,05 N.a. N.a. 1,00 mg/L 23/08/19 SMWW

4110 B

< 0,05Nitrito (p.e.1)

SMEWW 0,00 N.a. N.a. 1,00 mg/L 04/09/19SMEWW

4500 S H

<0,002Sulfeto (p.e.1)

(p.e.1) Provedor externo. Laboratório Acreditado.CRL 1039. Certificado de Ensaio nº 16320/19A.

Observações

Este Certificado de Ensaio cancela e substitui o Certificado anterior.

Érika Fernandes Araujo Vita

CRBio 57341/04D

Diretora/ Responsável Técnica 

Livia Fernandes Rodrigues da Silva

CRQ 02203271

Químico

Patos de Minas, 06 de novembro  de 2019

Matriz

CNPJ: 10.639.491/0001-79

Av. Marabás, 3737. Bela Vista. CEP 38.703-236

Fone:34 3818 5656

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Patos de Minas - MG

Filial

CNPJ: 10.639.491/0002-50

Rua da Grécia, 570. Centro. CEP 48.062-150

Fone:75 3282 0967

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Paulo Afonso - BA

Legenda: LQ = Limite de Quantificação; U = Incerteza de Medição Expandida; UFC - Unidades formadoras de colônias; NMP - Número mais provável; P/A

- Presença ou Ausência; VMP = Valor Máximo Permitido, conforme a CONAMA 357 de 2005 Classe 2; N.a = não aplicável; SMEWW = Standard Methods

for the examination of water and wastewater – 22ª ed.; NBR = Norma Brasileira de Regulamentação; EMBRAPA = Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária e EPA = United States Environmental Protection Agency.

A incerteza de medição expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k conforme o descrito

acima, para um nível de confiança de 95,45%.

O certificado de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução parcial depende de autorização por escrito do laboratório. A

retenção da amostra para contraprova é de sete dias após a emissão do Certificado de Ensaio ou de acordo com sua validade.

Os resultados expressos neste certificado de ensaio se referem apenas aos itens ensaiados, não podendo se estender a outras amostras. 

O CRL 1311 é aplicável as instalações da matriz e escopo de amostragem.
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Certificado de Ensaio nº 6815-19/1332 Rev: 03

Galvani Indústria Comércio e Serviços S/ACliente:

Faz. SALITRE - Marruá - Serra do SalitreEndereço:

22/08/2019 - 17:27Data/Hora de Entrada no Laboratório:

Informações de coleta: Coleta efetuada pelo Laboratório. Amostragem/coleta realizada de acordo com SMEWW 1060 e 9060 A/B-22ª Ed/IT -

001-Amostragem.

Telefone: -

Data/Hora da amostragem:

Material analisado:

Local da amostragem:

Condições ambientais:

Temperatura ambiente na amostragem:

22/08/2019 - 14:10

Agua Bruta

P05

Ensolarado, com vento.

33 ºC.

Responsável pela amostragem: Gabriel Rosa Silva

Condições ambientais nas últimas 24h: Ensolarado.

Plano de Amostragem: 817/2019

Resultados

Instalações do cliente: P05 Faz. SALITRE nº 0

Ensaio Resultado
Unidade de 

Medida
LQMétodo U K VMP

Data início

ensaio

INTERNA 20,00 N.a. N.a. N.a. % 22/08/19IT-001 49Umidade do ar (Não Reconhecido -

RM

Instalação da Matriz Físico-Químico

Ensaio Resultado
Unidade de 

Medida
LQMétodo U K VMP

Data início

ensaio

SMEWW

23ª Ed

10,00 N.a. N.a. Virtualment

e ausentes

mg/L 30/08/195520B <10,0Óleos e Graxas

Instalação da Matriz Microbiológico

Ensaio Resultado
Unidade de 

Medida
LQMétodo U K VMP

Data início

ensaio

SMEWW 1,80 N.a. N.a. N.a. NMP/100mL 23/08/199230B 130Estreptococos fecais Contagem

Observações

Este Certificado de Ensaio cancela e substitui o Certificado anterior.

Matriz

CNPJ: 10.639.491/0001-79

Av. Marabás, 3737. Bela Vista. CEP 38.703-236

Fone:34 3818 5656

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Patos de Minas - MG

Filial

CNPJ: 10.639.491/0002-50

Rua da Grécia, 570. Centro. CEP 48.062-150

Fone:75 3282 0967

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Paulo Afonso - BA

Legenda: LQ = Limite de Quantificação; U = Incerteza de Medição Expandida; UFC - Unidades formadoras de colônias; NMP - Número mais provável; P/A

- Presença ou Ausência; VMP = Valor Máximo Permitido, conforme a CONAMA 357 de 2005 Classe 2; N.a = não aplicável; SMEWW = Standard Methods

for the examination of water and wastewater – 22ª ed.; NBR = Norma Brasileira de Regulamentação; EMBRAPA = Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária e EPA = United States Environmental Protection Agency.

A incerteza de medição expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k conforme o descrito

acima, para um nível de confiança de 95,45%.

O certificado de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução parcial depende de autorização por escrito do laboratório. A

retenção da amostra para contraprova é de sete dias após a emissão do Certificado de Ensaio ou de acordo com sua validade.

Os resultados expressos neste certificado de ensaio se referem apenas aos itens ensaiados, não podendo se estender a outras amostras. 

O CRL 1311 é aplicável as instalações da matriz e escopo de amostragem.
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Livia Fernandes Rodrigues da Silva

CRQ 02203271

Químico

Érika Fernandes Araujo Vita

CRBio 57341/04D

Diretora/ Responsável Técnica 

Diego Roberto Silva

CRBio 80565/04D

GQ - Biólogo

Patos de Minas, 06 de novembro  de 2019

Matriz

CNPJ: 10.639.491/0001-79

Av. Marabás, 3737. Bela Vista. CEP 38.703-236

Fone:34 3818 5656

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Patos de Minas - MG

Filial

CNPJ: 10.639.491/0002-50

Rua da Grécia, 570. Centro. CEP 48.062-150

Fone:75 3282 0967

laboratorio@labaguaeterra.com.br

www.labaguaeterra.com.br

Paulo Afonso - BA

Legenda: LQ = Limite de Quantificação; U = Incerteza de Medição Expandida; UFC - Unidades formadoras de colônias; NMP - Número mais provável; P/A

- Presença ou Ausência; VMP = Valor Máximo Permitido, conforme a CONAMA 357 de 2005 Classe 2; N.a = não aplicável; SMEWW = Standard Methods

for the examination of water and wastewater – 22ª ed.; NBR = Norma Brasileira de Regulamentação; EMBRAPA = Empresa Brasileira de Pesquisa

Agropecuária e EPA = United States Environmental Protection Agency.

A incerteza de medição expandida (U) relatada é baseada na incerteza padrão combinada, multiplicada por um fator de abrangência k conforme o descrito

acima, para um nível de confiança de 95,45%.

O certificado de ensaio somente poderá ser reproduzido na sua totalidade. Reprodução parcial depende de autorização por escrito do laboratório. A

retenção da amostra para contraprova é de sete dias após a emissão do Certificado de Ensaio ou de acordo com sua validade.

Os resultados expressos neste certificado de ensaio se referem apenas aos itens ensaiados, não podendo se estender a outras amostras. 

O CRL 1311 é aplicável as instalações da matriz e escopo de amostragem.


