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BOLETIM ANALITICO 7332/2022-1.0 A
Processo Comercial 12135/2020

DADOS DO SOLICITANTE

Solicitante: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

Endereco: Rua FAZENDA SALITRE, S/A-MARRUA-Serra do Salitre MG - 38760-000
Nome do Solicitante: Adriana Bouzan

Contato: - adriana.bouzan@yara.com

Contratante: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

Endereco: Rua FAZENDA SALITRE, S/A-MARRUA-Serra do Salitre MG - 38760-000
Nome do Contratante: Isabela Hypolito

Contato: 34-3835-1063 - isabela.hypolito@yara.com

DADOS DA AMOSTRA

05/01/2022 14:05:00
ALS
06/01/2022 10:00:00

Projeto: Data/Hora de Coleta:

Identificacdo da Amostra: P10 - Barragem do Jacu - BIMESTRAL Responsavel pela coleta:

Matriz: Agua Superficial Data Entrada no Lab:

Nidmero de Grupo ALS: 915/2022 Data da Elaboracao do laudo: 20/01/2022

Cdédigo ALS: 8750772

RESULTADOS ANALITICOS

METODOS ACREDITADOS
Parametro CAS Unidade Diluigédo Resultado LQ LD Ref. Incert. CONAMA COPAM/C
357 ERH-MG
(17/03/200 01
5) - Artigo | (05/05/200
15 8) - Artigo
14
Nitrogénio Total 7727-37-9 mg/L 1 <0,50 0,50 0,25 1547 0,365 + 0,044
4
Sélidos Totais - mg/L - 60 5,0 2,5 1548 60 + 6,00
5
Parametros Analiticos
Parametro CAS Unidade Diluicdo Resultado LQ LD Ref. Incert. CONAMA COPAM/C
357 ERH-MG
(17/03/200 01
5) - Artigo | (05/05/200
15 8) - Artigo
14
Chumbo (Pb) 7439-92-1 mg/L 5 < 0,0050 0,0050 0,0005 9811 0,0050 + 0,01 0,01
0,00020
Cloreto 16887-00-6 mg/L 1 0,66 0,50 0,04 1916 0,657 + 0,100 250 250
6
Coliformes Termotolerantes - NMP/100 - > 1,6E+4 1,8E+1 - 1550 4,20log * 1000 1000
mL 6 3,24log
Cromo (Cr) 7440-47-3 mg/L 5 < 0,0050 0,0050 0,0010 9811 0,0050 + 0,05 0,05
0,00020
DBO - Demanda Bioquimica - mgO2/L 1 < 2,00 2,00 0,71 1543 2,00 + 0,075 5 5
de Oxigénio 7
DQO - Demanda Quimica de --- mgO2/L 1 <10,0 10,0 2,00 1544 10,0 £ 0,90
Oxigénio 0
Ferro, dissolvido (Fe) 7439-89-6 mg/L 5 < 0,050 0,050 0,010 1854 0,050 0,3 0,3
8 0,0035
Fluoreto 16984-48-8 mg/L 1 0,073 0,020 0,004 1916 0,0730 14 1,4
6 0,0072
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Parametro CAS Unidade Diluigédo Resultado LQ LD Ref. Incert. CONAMA COPAM/C
357 ERH-MG
(17/03/200 01
5) - Artigo (05/05/200
15 8) - Artigo
14
Manganés (Mn) 7439-96-5 mg/L 5 0,0566 0,0050 0,0015 9811 0,056615 + 0,1 0,1
0,00170
Nitrogénio Amoniacal mg/L 1 <0,05 0,05 0,020 1542 0,05 + 0,0055 3,7 mg/L 3,7 mg/L
4 N, para N, para
pH<=75 pH<=75
/2,0 mg/L /2,0 mg/L
N, para N, para
75<pH= 75<pH=
8,0/1,0 80/1,0
mg/L N, mg/L N,
para 8,0 < para 8,0 <
pH=85/ pH=85/
0,5 mg/L 0,5 mg/L
N, para N, para
pH > 8,5 pH>8,5
Sélidos Dissolvidos Totais mg/L - 58 50 25 1549 58,00 + 5,80 500 500
2
Solidos Suspensos Totais -- mg/L - <5,0 5,0 2,5 1549 5,0 + 0,500 100
0
Sulfato 14808-79-8 mg/L 1 <0,50 0,50 0,03 1916 0,50 + 0,042 250 250
6
Aluminio, dissolvido (Al) 7429-90-5 mg/L 5 < 0,0250 0,0250 0,0045 1854 0,0250 + 0,1 0,1
8 0,00100
Bério (Ba) 7440-39-3 mg/L 5 0,0722 0,0050 0,0010 9811 0,072245 + 0,7 0,7
0,00289
Berilio (Be) 7440-41-7 mg/L 5 < 0,00200 0,00200 0,00005 9811 0,00200 = 0,04 0,04
0,000080
Célcio (Ca) 7440-70-2 mg/L 3 6,7 0,500 0,015 9811 6,699675 *
0,6030
Fenois Totais (Substancias que 108-95-2 mg/L 1 < 0,002 0,002 0,001 1542 0,002 + 0,003 0,003
reagem com 4- 1 0,0002
aminoantipirina)
Fésforo, dissolvido (P) 7723-14-0 mg/L 5 <0,0075 0,0075 0,0015 1854 0,0075 +
8 0,00060
Nitrato como N 14797-55-8 mg/L 1 <0,11 0,11 0,02 1916 0,11 + 0,009 10,0 10,0
6
Nitrito como N 14797-65-0 mg/L 1 < 0,006 0,006 0,001 1916 0,006 + 1,0 1,0
6 0,0005
Soélidos Sedimentaveis - mL/L 1 <0,10 0,10 - 1548 0,10 + 0,004
6
Surfactantes mg/L 1 < 0,045 0,045 0,022 1547 0,045 + 0,5 0,5
5 0,0014
Vanadio (V) 7440-62-2 mg/L 5 < 0,00500 0,00500 0,00020 9811 0,00500 + 0,1 0,1
0,000150
Alcalinidade Total - mgCaCO3 1 39,50 6,00 1,20 8158 39,500 +
L 0,620
Aluminio (Al) 7429-90-5 mg/L 5 0,0845 0,0250 0,0045 9811 0,084535 +
0,00338
Cobre (Cu) 7440-50-8 mg/L 5 < 0,00250 0,00250 0,00015 9811 0,00250 +
0,000100
Coliformes Totais - NMP/100 - > 1,6E+4 1,8E+1 - 1550 4,20log +
mL 5 3,24log
Cor Verdadeira - mgPt/L 1 <5,0 5,0 2,5 1614 50+0,3 75 75
6
Dureza mgCaCO3 - 31 2,91 0,011 9180 31,4795465 +
L 2,204
Estreptococos -- UFC/100 - 5,6E+1 1,0 - 1914 1,75 £ 0,2log
mL 6
Ferro (Fe) 7439-89-6 mg/L 3 0,159 0,050 0,010 9811 0,158805 *
0,0111
Mercurio (Hg) 7439-97-6 mg/L 5 < 0,000050 0,00005 0,00000 9811 0,000050 + 0,0002 0,0002
0 5 0,0000030
Ortofosfato 14265-44-2 mg/L 1 <0,30 0,30 0,10 8399 0,30 £ 0,027
Zinco (Zn) 7440-66-6 mg/L 3 0,0100 0,0050 0,0010 9811 0,01002 + 0,18 0,18
0,00040
Sulfeto de Hidrogénio nao - mg/L 1 < 0,002 0,002 0,0008 1544 0,002 + 0,002 0,002
Dissociado (H2S) 9 0,00008
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Parametro CAS Unidade Diluigédo Resultado LQ LD Ref. Incert. CONAMA COPAM/C
357 ERH-MG
(17/03/200 01
5) - Artigo (05/05/200
15 8) - Artigo
14
Foésforo (P) 7723-14-0 mg/L <0,0075 0,0075 0,0015 9811 0,0075 + Ambiente Ambiente
0,00060 Léntico Léntico
(0,030 (0,030
mg/L) / mg/L) /
Ambiente Ambiente
Intermedi Intermedi
ario ario
(0,050 (0,050
mg/L) / mg/L) /
Ambiente Ambiente
Lético (0,1 Lético (0,1
mg/L) mg/L)
Carbono Orgéanico Total (TOC) - mg/L <20 2,0 0,70 9177 2,0 + 0,054
Parametros de Campo
Parametro CAS Unidade Diluicdo Resultado LQ LD Ref. Incert. CONAMA COPAM/C
357 ERH-MG
(17/03/200 01
5) - Artigo (05/05/200
15 8) - Artigo
14
Condutividade elétrica in situ - uS/cm 83,60 1,00 1,00 1919 83,6 +4,18
3
Oxigénio Dissolvido in situ - mg/L 7,30 0,10 - 1919 7,300 + 0,365 >5,0 >5,0
9
pH in situ - 7,57 1919 7,57 £0,3785 6,0a9,0 6,0a9,0
1
Temperatura Amostra in situ --- °C 25,70 --- --- 1919 25,7 +1,285
7
Turbidez in situ NTU 8,60 0,10 0,05 1918 8,6000 100 100
1 0,430
Oxigénio Dissolvido (% % 89,40 1920 89,400 +
saturagao) in situ 1 4,470
REFERENCIAS
Ref. Data de Preparacéo Data de Andlise Mét. Preparo Mét. Referéncia Local de anélise
15474 = 07/01/2022 = SMWW 232 Ed. 2017 - 4500 N C CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
15485 07/01/2022 SMWW 232 Ed. 2017 - 2540 B CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
9811 07/01/2022 10/01/2022 Metais (Agua): USEPA 3005A - Acid USEPA 6020 A CRL 0222 ALS S&o Paulo
Digestion of Waters for Total
Recoverable or Dissolved Metals for
Analysis by FLAA or ICP
Spectroscopy
19166 06/01/2022 EPA 9056A 02/2007 rev01; EPA CRL 0241 ALS Belo
300.1 1997 rev01l Horizonte
15506 06/01/2022 08/01/2022 SMWW 232 Ed. 2017 - 9221 B, CRL 0241 ALS Belo
CeE Horizonte
15437 07/01/2022 12/01/2022 = SMWW 232 Ed. 2017 - 5210 B CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
15440 06/01/2022 SMWW 232 Ed. 2017 - 5220 D CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
18548 07/01/2022 10/01/2022 Metais (Agua): USEPA 3005A - Acid USEPA 6020 A CRL 0222 ALS S&o Paulo
Digestion of Waters for Total
Recoverable or Dissolved Metals for
Analysis by FLAA or ICP
Spectroscopy
15424 07/01/2022 SMWW 232 Ed. 2017 - 4500 CRL 0241 ALS Belo
NH3 F Horizonte
15492 07/01/2022 SMWW 232 Ed. 2017 - 2540 C CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
15490 07/01/2022 SMWW 23?2 Ed. 2017 - 2540 D CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
15421 10/01/2022 SMWW 232 Ed. 2017 - 5530 C CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
15486 06/01/2022 SMWW 232 Ed. 2017 - 2540 F CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
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Ref. Data de Preparacéo Data de Andlise Mét. Preparo Mét. Referéncia Local de anédlise
15475 - 07/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 5540 C CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
8158 - 07/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 2320 B/ CRL 0222 ALS S&o Paulo
4500 CO2 D
15505 06/01/2022 08/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 9221 B, CRL 0241 ALS Belo
CeE Horizonte
16146 - 07/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 2120 C CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
9180 12/01/2022 12/01/2022 = SMWW 232 Ed. 2017 - 2340 B/ CRL 0222 ALS Séo Paulo
USEPA 6020 A
19146 - 06/01/2022 - SMWW 222 Ed. 2012 - 9230 B CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
8399 = 06/01/2022 = SMWW 232 Ed. 2017 - 4500 P C CRL 0222 ALS Séo Paulo
15449 - 11/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 4500 S2 CRL 0241 ALS Belo
D, H Horizonte
9177 10/01/2022 SMWW 232 Ed. 2017 - 5310 CRL 0222 ALS S&o Paulo
TOCB
19193 - 05/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 2510 B CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
19199 - 05/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 4500 OG CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
19191 - 05/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 4500 H+ CRL 0241 ALS Belo
B Horizonte
19197 - 05/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 2550 A CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
19181 - 05/01/2022 - SMWW 222 Ed. 2012 - 2130 B. CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
19201 - 05/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 4500 OG CRL 0241 ALS Belo
Horizonte
CONTROLES DE QUALIDADE
1939/2022 - Branco do Método - Metais por ICP MS (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Cobalto (Co) 7440-48-4 mg/L <0,00010 0,00010 0,00003 9811
Cromo (Cr) 7440-47-3 mg/L <0,0010 0,0010 0,0002 9811
Platina (Pt) 7440-04-6 mg/L < 0,0050 0,0050 0,0003 9811
Uranio (U) 7440-61-1 mg/L <0,0010 0,0010 0,0003 9811
Aluminio (Al) 7429-90-5 mg/L < 0,0050 0,0050 0,0007 9811
Prata (Ag) 7440-22-4 mg/L < 0,00050 0,00050 0,00003 9811
Vanadio (V) 7440-62-2 mg/L <0,0010 0,0010 0,0005 9811
Estroncio (Sr) 7440-24-6 mg/L <0,0010 0,0010 0,0003 9811
Fésforo (P) 7723-14-0 mg/L <0,0015 0,0015 0,0003 9811
Magnésio (Mg) 7439-95-4 mg/L <0,010 0,010 0,008 9811
Mercurio (Hg) 7439-97-6 mg/L <0,000010 0,000010 0,000009 9811
Paladio (Pd) 7440-03-5 mg/L < 0,0050 0,0050 0,0003 9811
Potassio (K) 7440-09-7 mg/L <0,010 0,010 0,001 9811
Zinco (Zn) 7440-66-6 mg/L <0,0010 0,0010 0,0001 9811
Boro (B) 7440-42-8 mg/L < 0,050 0,050 0,003 9811
Tellrio (Te) 137322-20-4 mg/L < 0,0050 0,0050 0,0007 9811
Titanio (Ti) 7440-32-6 mg/L < 0,001 0,001 0,001 9811
Bismuto (Bi) 7440-69-9 mg/L <0,0010 0,0010 0,0005 9811
Niquel (Ni) 7440-02-0 mg/L <0,0010 0,0010 0,0006 9811
Selénio (Se) 7782-49-2 mg/L < 0,00010 0,00010 0,00002 9811
Bério (Ba) 7440-39-3 mg/L <0,0010 0,0010 0,0003 9811
Céadmio (Cd) 7440-43-9 mg/L < 0,00010 0,00010 0,00005 9811
Célcio (Ca) 7440-70-2 mg/L <0,10 0,10 0,005 9811
Cobre (Cu) 7440-50-8 mg/L < 0,00050 0,00050 0,00002 9811
Radio (Rh) 7440-16-6 mg/L < 0,0050 0,0050 0,0002 9811
Antimonio (Sb) 7440-36-0 mg/L < 0,00010 0,00010 0,00009 9811
Arseénio (As) 7440-38-2 mg/L < 0,00010 0,00010 0,00015 9811
Chumbo (Pb) 7439-92-1 mg/L <0,0010 0,0010 0,0001 9811
Litio (Li) 7439-93-2 mg/L <0,0010 0,0010 0,0001 9811
T
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Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.

Manganés (Mn) 7439-96-5 mg/L < 0,0010 0,0010 0,0005 9811
Sédio (Na) 7440-23-5 mg/L <0,10 0,10 0,001 9811
Berilio (Be) 7440-41-7 mg/L < 0,00040 0,00040 0,00002 9811
Estanho (Sn) 7440-31-5 mg/L <0,0010 0,0010 0,0001 9811
Ferro (Fe) 7439-89-6 mg/L <0,010 0,010 0,009 9811
Molibdénio (Mo) 7439-98-7 mg/L <0,0010 0,0010 0,0003 9811
Télio (TI) 7440-28-0 mg/L <0,0010 0,0010 0,0003 9811

1939/2022 - LCS - Metais por ICP MS (Agua)

Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.

Ferro (Fe) 7439-89-6 % 101 80 - 120 9811
Mercurio (Hg) 7439-97-6 % 86 80-120 9811
Niquel (Ni) 7440-02-0 % 114 80-120 9811
Paladio (Pd) 7440-03-5 % 108 80-120 9811
Radio (Rh) 7440-16-6 % 106 80 - 120 9811
Titanio (Ti) 7440-32-6 % 97 80 - 120 9811
Bario (Ba) 7440-39-3 % 112 80 - 120 9811
Cobre (Cu) 7440-50-8 % 109 80 - 120 9811
Sédio (Na) 7440-23-5 % 84 80-120 9811
Teldrio (Te) 137322-20-4 % 99 80-120 9811
Célcio (Ca) 7440-70-2 % 90 80-120 9811
Platina (Pt) 7440-04-6 % 111 80- 120 9811
Aluminio (Al) 7429-90-5 % 93 80 - 120 9811
Arsénio (As) 7440-38-2 % 111 80 - 120 9811
Berilio (Be) 7440-41-7 % 95 80 - 120 9811
Céadmio (Cd) 7440-43-9 % 106 80-120 9811
Cobalto (Co) 7440-48-4 % 112 80-120 9811
Fésforo (P) 7723-14-0 % 86 80-120 9811
Potéassio (K) 7440-09-7 % 91 80- 120 9811
Zinco (Zn) 7440-66-6 % 105 80 - 120 9811
Bismuto (Bi) 7440-69-9 % 107 80 - 120 9811
Estanho (Sn) 7440-31-5 % 118 80 - 120 9811
Estroncio (Sr) 7440-24-6 % 97 80-120 9811
Litio (Li) 7439-93-2 % 106 80-120 9811
Magnésio (Mg) 7439-95-4 % 107 80-120 9811
Manganés (Mn) 7439-96-5 % 108 80-120 9811
Selénio (Se) 7782-49-2 % 116 80 - 120 9811
Talio (TI) 7440-28-0 % 103 80 - 120 9811
Chumbo (Pb) 7439-92-1 % 107 80 - 120 9811
Molibdénio (Mo) 7439-98-7 % 101 80 - 120 9811
Prata (Ag) 7440-22-4 % 108 80 - 120 9811
Boro (B) 7440-42-8 % 96 80-120 9811
Uranio (U) 7440-61-1 % 106 80-120 9811
Vanadio (V) 7440-62-2 % 108 80-120 9811
Antimonio (Sb) 7440-36-0 % 102 80 - 120 9811
Cromo (Cr) 7440-47-3 % 109 80 - 120 9811

1975/2022 - Branco do Método - Sélidos Totais, Fixos e Volateis (Agua)

Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.

Sélidos Totais Volateis - mg/L <5,0 5,0 25 15485
Sélidos Totais - mg/L <50 5,0 2,5 15485
Soélidos Totais Fixos - mg/L <5,0 5,0 2,5 15485
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1975/2022 - LCS - Sélidos Totais (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Sélidos Totais % 103 80 - 120 15485
2209/2022 - Branco do Método - Alcalinidade por Potenciometria
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Alcalinidade Total - mgCaCO3 <6,00 6,00 1,20 8158
L
Bicarbonato 71-52-3 mg/L < 3,66 3,66 0,730 8158
Carbonato - mg/L < 3,60 3,60 0,720 8158
2209/2022 - LCS - Alcalinidade por Potenciometria

Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.

Alcalinidade Total - % 99 75 - 125 8158

Carbonato - % 99 75-125 8158

2552/2022 - Branco do Método - Fendis Totais (Agua)

Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.

indice de Fendis 108-95-2 mg/L < 0,002 0,002 0,001 15421

Fenois Totais (Substancias que reagem com 4-aminoantipirina) 108-95-2 mg/L < 0,002 0,002 0,001 15421

Fenois Totais 108-95-2 mg/L < 0,002 0,002 0,001 15421

2552/2022 - LCS - Fendis Totais (Agua)

Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.

Fenois Totais 108-95-2 % 107 80 - 120 15421

Fenois Totais (Substancias que reagem com 4-aminoantipirina) 108-95-2 % 107 80 - 120 15421

indice de Fendis 108-95-2 % 107 80-120 15421

3029/2022 - Branco do Método - Nitrogénio Amoniacal por Indofenol (Agua)

Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.

Amobnia Livre mg/L < 0,0003 0,0003 0,0001 15424

Amonia nao lonizavel - mg/L < 0,0003 0,0003 0,0001 15424

Amédnia + Amonio - mg/L < 0,05 0,05 0,02 15424

fon Aménio (NH4) - mg/L < 0,05 0,05 0,02 15424

Nitrogénio Amoniacal == mg/L <0,05 0,05 0,02 15424

3029/2022 - LCS - Nitrogénio Amoniacal por Indofenol (Agua)

Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.

Amdnia + Aménio - % 101 80-120 15424

Nitrogénio Amoniacal - % 101 80-120 15424

3095/2022 - BLH - LCS - Nitrogénio Total (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Nitrogénio Total 7727-37-9 % 102 80 - 120 15474
3095/2022 - Branco do Método - Nitrogénio Total (Agua)

Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.

Nitrogénio Total 7727-37-9 mg/L <0,50 0,50 0,25 15474
A"
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3140/2022 - Branco do Método - Dureza

Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Dureza Magnésio - mgCaCO3 <20 2,0 1,0 9180

L
Dureza Célcio - mgCaCO3 < 0,50 0,50 0,25 9180

N
Dureza - mgCaCO3 <3,0 3,0 2,5 9180

L

3140/2022 - LCS - Dureza
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Dureza - % 100,0 80-120 9180
Dureza Célcio % 100,0 80 - 120 9180
Dureza Magnésio - % 100,0 80-120 9180
3328/2022 - Branco do Método - Sélidos Totais Suspensos, Fixos e Volateis (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Soélidos Fixos Suspensos - mg/L <50 5,0 2,5 15490
Solidos Totais Suspensos - mg/L <5,0 5,0 2,5 15490
Sélidos Volateis Suspensos - mg/L <50 5,0 2,5 15490
3328/2022 - LCS - Sélidos Suspensos Totais (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Sélidos Suspensos Totais -—- % 99 80 - 120 15490
3922/2022 - BLH - Branco do Método - Varredura de Anions (Matriz Liquida)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Bromato 1554145-4 mg/L <0,010 0,010 0,002 19166
Clorito 14998-27-7 mg/L <0,010 0,010 0,002 19166
Ortofosfato 14265-44-2 mg/L <0,05 0,05 0,01 19166
Nitrito como NO2 14797-65-0 mg/L <0,020 0,020 0,002 19166
Ortofosfato como P - mg/L < 0,02 0,02 0,00 19166
Fluoreto 16984-48-8 mg/L < 0,020 0,020 0,004 19166
Nitrato como N 14797-55-8 mg/L <0,11 0,11 0,02 19166
Nitrato como NO3 - mg/L <0,50 0,50 0,10 19166
Cloreto 16887-00-6 mg/L < 0,50 0,50 0,04 19166
Nitrito como N 14797-65-0 mg/L < 0,006 0,006 0,001 19166
Sulfato 14808-79-8 mg/L < 0,50 0,50 0,03 19166
Brometo 7726-95-6 mg/L <0,010 0,010 0,002 19166
Sulfato como S = mg/L <0,17 0,17 0,01 19166
3922/2022 - BLH - LCS - Varredura de Anions (Matriz Liquida)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Brometo 7726-95-6 % 98 80 - 120 19166
Nitrato como N 14797-55-8 % 100 80 - 120 19166
Nitrito como NO2 14797-65-0 % 99 80-120 19166
Ortofosfato 14265-44-2 % 101 80-120 19166
Sulfato 14808-79-8 % 100 80-120 19166
Ortofosfato como P = % 101 80-120 19166
Bromato 1554145-4 % 86 80 - 120 19166
Clorito 14998-27-7 % 99 80 - 120 19166
Fluoreto 16984-48-8 % 101 80 - 120 19166
Nitrato como NO3 - % 100 80-120 19166
Sulfato como S - % 100 80-120 19166
Cloreto 16887-00-6 % 101 80-120 19166
Nitrito como N 14797-65-0 % 99 80 - 120 19166
T AT
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1966/2022 - Branco do Método - Surfactantes (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Surfactantes - mg/L < 0,045 0,045 0,022 15475
Substancias tensoativas que reagem com o azul de metileno - mg/L < 0,045 0,045 0,022 15475
1966/2022 - LCS - Surfactantes (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Substancias tensoativas que reagem com o azul de metileno --- % 96 80 - 120 15475
Surfactantes = % 96 80-120 15475
2549/2022 - BLH - Branco do Método - Estreptococos - Contagem (Matriz Liquida)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Estreptococos - UFC/100 <1,0 1,0 -- 19146
mL
2563/2022 - BLH - Branco do Método - Coliformes, E.Coli (NMP) (Matriz Liquida e Sélida)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Clostridium perfringens = NMP/100 <1,8E+1 1,8E+1 - 15506
mL
Coliformes Termotolerantes (Fecais) - NMP/100 <1,8E+1 1,8E+1 - 15505
mL
Escherichia coli = NMP/100 <1,8E+1 1,8E+1 - 15506
mL
Clostridium perfringens - NMP/100 <1,8E+1 1,8E+1 - 15505
mL
Coliformes Totais - NMP/100 <1,8E+1 1,8E+1 - 15506
mL
Escherichia coli - NMP/100 <1,8E+1 1,8E+1 - 15505
mL
Coliformes Termotolerantes (Fecais) - NMP/100 <1,8E+1 1,8E+1 - 15506
mL
Coliformes Totais - NMP/100 <1,8E+1 1,8E+1 - 15505
mL
3326/2022 - Branco do Método - Sélidos Dissolvidos Totais, Fixos e Volateis (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Soélidos Dissolvidos Volateis - mg/L <5,0 5,0 2,5 15492
Sélidos Totais Dissolvidos - mg/L <50 5,0 2,5 15492
Soélidos Dissolvidos Fixos - mg/L <50 5,0 2,5 15492
Sélidos Dissolvidos Totais = mg/L <5,0 5,0 25 15492
3326/2022 - LCS - S¢lidos Dissolvidos Totais (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Sélidos Totais Dissolvidos - % 101 80-120 15492
Sélidos Dissolvidos Totais --- % 101 80-120 15492
3644/2022 - Branco do Método - Demanda Quimica de Oxigénio
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
DQO - Demanda Quimica de Oxigénio - mgO2/L <10,0 10,0 2,00 15440
3644/2022 - LCS - Demanda Quimica de Oxigénio
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
DQO - Demanda Quimica de Oxigénio --- % 97 80-120 15440
L
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4938/2022 - SPA - LCS - Ortofosfato (Matriz Liquida)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Fosfato Reativo Dissolvido - % 103 80-120 8399
Fésforo Reativo - % 103 80-120 8399
Fosforo Reativo Dissolvido - % 103 80-120 8399
Ortofosfato 14265-44-2 % 103 80-120 8399
Ortofosfato Dissolvido --- % 103 80-120 8399
Ortofosfato Dissolvido como P - % 103 80-120 8399
Fosfato Reativo - % 103 80 - 120 8399
Ortofosfato como P - % 103 80-120 8399
4938/2022 - SPA - Branco - Ortofosfato (Matriz Liquida)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Fésforo Reativo Dissolvido - mg/L <0,10 0,10 0,03 8399
Ortofosfato Dissolvido como P - mg/L <0,10 0,10 0,03 8399
Fosfato Reativo - mg/L <0,30 0,30 0,10 8399
Fosfato Reativo Dissolvido = mg/L <0,30 0,30 0,10 8399
Ortofosfato 14265-44-2 mg/L <0,30 0,30 0,10 8399
Ortofosfato Dissolvido = mg/L <0,30 0,30 0,10 8399
Foésforo Reativo --- mg/L <0,10 0,10 0,03 8399
Ortofosfato como P - mg/L <0,10 0,10 0,03 8399
2575/2022 - LCS - Carbono Total e Derivados (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
COT - Carbono Organico Total - % 94 80 - 120 9177
CIT - Carbono Inorganico Total - % 106 80-120 9177
CT - Carbono Total --- % 100 80-120 9177
2575/2022 - Branco do Método - Carbono Total e Derivados (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
COT - Carbono Organico Total --- mg/L <20 2,0 0,70 9177
CT - Carbono Total - mg/L <2,0 2,0 0,60 9177
CIT - Carbono Inorganico Total - mg/L <20 2,0 1,2 9177
2956/2022 - LCS - Sulfetos (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Sulfeto 18496-25-8 % 99 80 - 120 15449
2956/2022 - Branco do Método - Sulfetos (Agua)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Sulfeto 18496-25-8 mg/L < 0,002 0,002 0,001 15449
2572/2022 - BLH - LCS - Cor (Matriz Liquida)
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Cor Aparente --- % 102 80 - 120 16146
2572/2022 - BLH - Branco do Método - Cor (Matriz Liquida)
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
Cor Aparente - uH <50 5,0 - 16146
4145/2022 - Branco do Método - Demanda Bioquimica de Oxigénio
Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.
DBO - Demanda Bioquimica de Oxigénio (Branco com Semente) - mgO2/L 0,33 2,0 0,71 15437
DBO - Demanda Bioquimica de Oxigénio - mgO2/L <20 2,0 0,71 15437
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4145/2022 - LCS - Demanda Bioquimica de Oxigénio
Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
DBO - Demanda Bioquimica de Oxigénio --- % 115 80 - 120 15437

OBSERVACOES TECNICAS

Legislacao:

Resolugdo CONAMA no 357, de 17 de marco de 2005 - Artigo 15 (Aguas Doces - Classe 2)
Deliberagdo Normativa Conjunta COPAM/CERH No 01, de 05-05-2008 - Artigo 14 (Aguas Doces - Classe 2)

Interpretacdo dos Resultados:

De acordo com a Resolugdo CONAMA no 357, de 17 de margo de 2005 - Artigo 15 (Aguas Doces - Classe 2): O(s) parametro(s) Coliformes
Termotolerantes néo satisfazem os limites permitidos.

De acordo com a Deliberacdo Normativa Conjunta COPAM/CERH No 01, de 05-05-2008 - Artigo 14 (Aguas Doces - Classe 2): O(s)
parametro(s) Coliformes Termotolerantes néo satisfazem os limites permitidos.

Abrangéncia:

Os resultados obtidos correspondem exclusivamente a amostra analisada.

O resultado da amostra em matriz sélida é expresso sobre a base seca.

N&o séo consideradas as incertezas de medicéo na declaracao de conformidade, a menos que o comparativo possua instru¢des de sua
interpretacéo e obrigatoriedade.

Para a quantificacdo de cloreto de vinila e tricloroeteno na analise de Compostos Orgénicos Volateis, estdo sendo considerados os
valores entre Limite de Deteccao e Limite de Quantificacéo e seréo reportados com flag *J (Valor Estimado).

Abreviagdes:

L.Q. - Limite de Quantificagdo da Amostra

L.D. - Limite de Detecgdo do Método

LCS - Amostra de controle do laboratério

Ref. - Referéncia

CAS - Chemical Abstracts Service (nimero com um registro Gnico no banco de dados do CAS)

Flags:

@H — O limite foi elevado devido a interferéncia de matriz

@X — Resultado confirmado apdés redigestéo e reanalise

*H - Resultado fora dos limites de controle de qualidade devido a interferéncia de matriz
*K — Resultado fora dos limites de controle de qualidade devido & necesséaria diluicao

*J — Valor estimado (entre o limite de deteccéo e o limite de quantificagao)

E - Valor excedeu a curva de calibragao

Revisores:

Elaine Cruz

Emily Mayumi Kazi Vieira
Gilmar Junio Pereira

Isabela Schiffner de Queiroz
Laura Maria Rocha de Almeida
Monique Belniowski dos Santos
Vanessa Oliveira Costa

Gabriel Brito Silva

RELATO DE AMOSTRAGEM

Local da Amostragem:

Método de Amostragem: Simples (Matriz Liquida)
Procedimento de Amostragem: SMWW - 1060 B/9060 A
Condi¢cdes Ambientais: N&o houve chuva nas Ultimas 48 horas.
Plano de Amostragem: O plano de amostragem encontra-se disponivel para consulta na ALS.
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Abrangéncia: As informages contidas correspondem exclusivamente a amostra coletada.
Observacgdes:
Foto(s) do ponto: Sem Foto

APROVACAO DO RELATORIO

Impresso em 21 de Fevereiro de 2022 /;__\
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7" Hna Carolina de Oliveira Mattos Wedson Barros Andrade

o SRS General Manager Lje Sciencé_s Brazil
Coordenadora de 3076 sponsavel Técnico
CRQ IV - 02415 CRQ-IV: 04244385

ana.mattos@alsglobal.com wedson.andrade@alsglobal.com

A ALS assegura aos portadores e interessados a completa autenticidade deste Boletim Analitico N. 7332/2022-1.0
Este Boletim somente pode ser reproduzido por completo e sem qualquer alteragéo. Para verificagcdo da autenticidade do mesmo no banco de dados
da ALS acesse o site www.corplab.net e no campo indicado insira todos os dados solicitados para o seguinte cddigo Unico de autenticidade
nsslqst&72337

ALS, assegurando a marca e o prestigio de sua empresa.
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BOLETIM ANALITICO 7332/2022-1.
Processo Comercial 12135/2020

DADOS DO SOLICITANTE

Solicitante:
Endereco:

Nome do Solicitante:
Contato:

Contratante:
Endereco:

Nome do Contratante:
Contato:

DADOS DA AMOSTRA

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

Rua FAZENDA SALITRE, S/A-MARRUA-Serra do Salitre MG - 38760-000
Adriana Bouzan

- adriana.bouzan@yara.com

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A

Rua FAZENDA SALITRE, S/IA-MARRUA-Serra do Salitre MG - 38760-000
Isabela Hypolito
34-3835-1063 - isabela.hypolito@yara.com

Projeto:
Identificacdo da Amostra:

P10 - Barragem do Jacu - BIMESTRAL

Data/Hora de Coleta:
Responsavel pela coleta:

05/01/2022 14:05:00

ALS

Matriz: Agua Superficial Data Entrada no Lab: 06/01/2022 10:00:00
Ndmero de Grupo ALS: 915/2022 Data da Elaboracéo do laudo: 20/01/2022
Cédigo ALS: 8750772
RESULTADOS ANALITICOS
METODOS NAO ACREDITADOS
Parametros Analiticos
Parametro CAS Unidade Diluigédo Resultado LQ LD Ref. Incert. CONAMA COPAM/C
357 ERH-MG
(17/03/200 01
5)- Artigo | (05/05/200
15 8) - Artigo
14
pH - - 7.9 2,0 - 1832 7,93+0,24 6,0a9,0 6,0a9,0
4
Dureza Célcio - mgCaCO3 - 17 2,00 0,007 9180 16,7299 +
L 1,171
Parametros de Campo
Parametro CAS Unidade Diluigéo Resultado LQ LD Ref. Incert. CONAMA COPAM/C
357 ERH-MG
(17/03/200 01
5)- Artigo | (05/05/200
15 8) - Artigo
14
Oleos e Graxas Visiveis in situ - - Virtualmente - --- 1921 --- Virtualmen Virtualmen
Ausente 3 te Ausente te Ausente
Temperatura Ambiente in situ - °C - 26,50 - --- 1919 -
5

REFERENCIAS
Ref. Data de Preparacéo Data de Andlise Mét. Preparo Mét. Referéncia Local de andlise
18324 --- 06/01/2022 - USEPA 150.1 ALS Belo Horizonte
9180 12/01/2022 12/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 2340 B/ ALS Séo Paulo
USEPA 6020 A
19213 = 05/01/2022 = SMWW 232 Ed. 2017 - 2110 ALS Belo Horizonte
19195 - 05/01/2022 - SMWW 232 Ed. 2017 - 2550 A ALS Belo Horizonte
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CONTROLES DE QUALIDADE

2617/2022 - Checagem de Instrumento - pHmetro

Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.

pH (Padréo de Checagem = 10,0) --- 10,07 9.9-10.1 18324
pH (Padréo de Checagem = 4,00) - 4,10 39-41 18324
pH (Padréo de Checagem = 7,00) - 7,05 69-7.1 18324

3140/2022 - Branco do Método - Dureza

Parametro CAS Unidade Resultado LQ LD Ref.

Dureza Magnésio - mgCaCO3 <20 2,0 1,0 9180
L

Dureza Célcio = mgCaCO3 <0,50 0,50 0,25 9180
L

Dureza - mgCaCO3 <3,0 3,0 25 9180
L

3140/2022 - LCS - Dureza

Parametro CAS Unidade Resultado Limite de CQ (%) Ref.
Dureza - % 100,0 80-120 9180
Dureza Célcio - % 100,0 80 - 120 9180
Dureza Magnésio - % 100,0 80-120 9180

OBSERVACOES TECNICAS

Legislagao:

Resolugdo CONAMA no 357, de 17 de marco de 2005 - Artigo 15 (Aguas Doces - Classe 2)
Deliberagdo Normativa Conjunta COPAM/CERH No 01, de 05-05-2008 - Artigo 14 (Aguas Doces - Classe 2)

Interpretacdo dos Resultados:

De acordo com a Resolugdo CONAMA no 357, de 17 de marco de 2005 - Artigo 15 (Aguas Doces - Classe 2): O(s) parametro(s) Coliformes
Termotolerantes ndo satisfazem os limites permitidos.

De acordo com a Deliberacdo Normativa Conjunta COPAM/CERH No 01, de 05-05-2008 - Artigo 14 (Aguas Doces - Classe 2): O(s)
parametro(s) Coliformes Termotolerantes nao satisfazem os limites permitidos.

Abrangéncia:

Os resultados obtidos correspondem exclusivamente a amostra analisada.

O resultado da amostra em matriz sélida é expresso sobre a base seca.

N&o sdo consideradas as incertezas de medig¢do na declaracédo de conformidade, & menos que o comparativo possua instru¢ées de sua
interpretagdo e obrigatoriedade.

Para a quantificagdo de cloreto de vinila e tricloroeteno na analise de Compostos Organicos Volateis, estdo sendo considerados os
valores entre Limite de Detec¢do e Limite de Quantificagdo e serdo reportados com flag *J (Valor Estimado).

Abreviagdes:

L.Q. - Limite de Quantificacdo da Amostra

L.D. - Limite de Deteccéo do Método

LCS - Amostra de controle do laboratério

Ref. - Referéncia

CAS - Chemical Abstracts Service (nUmero com um registro Unico no banco de dados do CAS)
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Flags:

@H — O limite foi elevado devido a interferéncia de matriz

@X — Resultado confirmado apés redigestdo e reanalise

*H - Resultado fora dos limites de controle de qualidade devido a interferéncia de matriz
*K — Resultado fora dos limites de controle de qualidade devido a necessaria diluicdo
*J — Valor estimado (entre o limite de deteccéo e o limite de quantificagdo)

E - Valor excedeu a curva de calibragédo

Revisores:

Emily Mayumi Kazi Vieira
Gilmar Junio Pereira

Laura Maria Rocha de Almeida
Gabiriel Brito Silva

Foto(s) do ponto: Sem Foto

APROVACAO DO RELATORIO

Impresso em 21 de Fevereiro de 2022 .
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Ana Carolina de Oliveira Mattos " ;{%5“" Barrop Andrad ]
- eneral Manager Life Sciences Brazil
Coordenadora de Laboratorio (_Responsavel Técnico

CRQ IV - 02415076 CRQ-IV: 04244385
ana.mattos@alsglobal.com wedson.andrade@alsglobal.com

A ALS assegura aos portadores e interessados a completa autenticidade deste Boletim Analitico N. 7332/2022-1.0
Este Boletim somente pode ser reproduzido por completo e sem qualquer alterag&o. Para verificagdo da autenticidade do mesmo no banco de dados
da ALS acesse o site www.corplab.net e no campo indicado insira todos os dados solicitados para o seguinte cddigo Unico de autenticidade
nsslqst&72337

ALS, assegurando a marca e o prestigio de sua empresa.
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