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Relatdrio de Ensaios de
Qualidade do Ar

www.campo.com.br

CENTRO DE TECNOLOGIA
AGRICOLA E AMBIENTAL

CERTIFICADO DE ANALISE N°: 22236/21A REV: 0
Emisséo: 18/10/2021 14:27:00

Processo: 12194/2021

INFORMACOES DO CLIENTE

Cliente Solicitante: Yara Brasil Fertilizantes S/A
Endereco: Fazenda Salitre, S/N , Marrua - Serra do Salitre - MG

Cliente Interessado: Yara Brasil Fertilizantes S/A
Endereco: Fazenda Salitre, S/N , Marrua - Serra do Salitre - MG

INFORMACOES DA AMOSTRAGEM

Identificacdo da Amostragem

Identificacdo do Ponto: PM10 - QAR 02 - Minerag&o/Quimica
Equipamento Utilizado: QAR 02

Responsavel pela Amostragem: CAMPO

Dados da Amostragem
Data de Inicio da Amostragem: 28/09/2021

Horametro inicial: 201247
28,09 °C

Condi¢c6es Ambientais: Bom

Temperatura Inicial:

Validade da Calibracdo: 28/01/2022

Hora Inicio da Amostragem: 06:50:17
Horametro Final: 203600

Pressao Inicial: 679

Vazdo Média de Amostragem: 1,079

Norma técnica utilizada: Amostragem Plano de Amostragem:  12194/2021
OBSERVACOES DA AMOSTRAGEM
RESULTADOS ANALITICOS
Paréametro N° Interno Protocolo Resultado Unidade Incert?z? L.Q. VMPL VMP2
da medicéo
PM 10 - Particulas Inalaveis 22236/21A  ABNT NBR 13412/1995 47,47 pg/Nm3 2,49 2 120 40

"resultados.ambiental@campoanalises.com.br"

E proibida a reprodugo parcial deste certificado.

A Incerteza da amostragem esta contida na incerteza do ensaio.
Reconhecimento valido para o escopo visualizado no site da RMMG.
SAC: sac@campoanalises.com.br

Chave de Validagdo: CIAAEI-BBJIEE-BEBAABF

FOR 228 Rev 00

" Valor maximo permitido para 24 horas conforme o Pl-1 da CONAMA 491/2018

2 Valor maximo permitido para média anual conforme o PI-1 da CONAMA 491/2018

A amostragem foi realizada nas instalagdes do Cliente e as determinagdes do analito no Laboratério da CAMPO.

A incerteza expandida foi obtida pela multiplicagdo da incerteza padrao pelo fator de abrangéncia K=2.

As informagdes de data e hora de realizag&o do ensaio estéo disponiveis aos clientes e podem ser solicitadas pelo e-mail

Os resultados expressos neste relatério de ensaio referem-se exclusivamente ao item amostrado e ensaiado.
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