O B I OET I CA Relatoério de Ensaio 437/2026.0.A

—_—— AMBIENTAL Proposta Técnica: PC4622/2025

Data de Publicagdo: 12/01/2026 08:32

Identificagdo Conta

Cliente: Salitre Fertilizantes Ltda CNPJ/CPF: 43.066.666/0001-55
Contato: Claudio Silva - Setor Meio Ambiente Telefone: (34) 3835-1063
Endereco: Fazenda Salitre, S/n° - Marrua E-mail: —

Cidade: Serra do Salitre CEP: 38.760-000

N° Amostra: 437-1/2026.0 - QAR -02 - PTS

Tipo de Amostra: Particulas Totais em Suspensado PTS - Gases e Poluentes

Data Coleta: 27/12/2025 15:25 Data Recebimento: 06/01/2026 10:06
Coordenadas: 19° 3'0.39" S / 46°43'2.55" W Periodo da Amostragem: 24 Horas
Data e Horario do Inicio da Amostragem: 26/12/2025 15:45 Data e Horario do Final da Amostragem: 27/12/2025 15:45

Resultados Analiticos

Demais Ensaios

Resolugao
N° 506, de
Analise Resultado 5 de Julho LQ LD Incerteza Referéncia Data Analise
de 2024 -
PI-2.

Particulas Totais em Suspenséo

(PTS) 40,57 pg/m® 240 pg/m® | 2,00 0,70 - ABNT NBR 9547:1997  08/01/2026

Legenda:

LQ: Limite de Quantificagdo do laboratério para o parametro.

LD: Limite de Detecgéo do laboratério para o parametro.

ABNT: Associacgao Brasileira de Normas Técnicas.

Os valores de LQ e LD estdo na mesma unidade de medida dos resultados das andlises.

Laboratério de Ensaio acreditado pela Cgcre de acordo com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, sob o nimero CRL 0354.

Especificagoes:

Resolugédo N° 506, de 5 de Julho de 2024 - PI-2.: Resolugédo N° 506, de 5 de Julho de 2024 - Padrées Nacionais de Qualidade do Ar - Padrdes do
ar intermediarios PI-2.

“As opinides e interpretagdes expressas abaixo nao fazem parte do escopo da acreditagcao deste laboratorio”.

Parecer Técnico
Todos os parametros analisados apresentaram resultados dentro dos padrdes preconizados pela Resolugado N° 506, de 5 de Julho de 2024 -
Padrées Nacionais de Qualidade do Ar - Padrdes do ar intermediarios PI-2.

Notas

- Regra de decisdo adotada pela Bioética Ambiental: A(s) incerteza(s) expressada(s) nos relatérios, ndo sdo consideradas na conclusdo/declaragao
da conformidade a uma especificagdo ou norma, ficando a critério do cliente e/ou parte interessada a aplicabilidade ou ndo das incertezas
informadas.

Informagdes da Coleta:
Amostras coletadas pela Bioética Ambiental de acordo com a norma Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 232 ed 2017
Methods 1060, ABNT NBR 9547:1997.

PIG UDI e ARX 107 - Planejamento de Amostragem Rev. 04.

Os resultados deste relatério se restringem as amostras ensaiadas. Este relatério somente podera ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias apds emissao do relatério de ensaios, exceto para amostras pereciveis.

www.bioeticaambiental.com.br
SAC: 0800 033 2524 | WhatsApp: (34) 9.8868-3050
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Maria Luisa Cardoso Campos. Aires Martins
Responsavel pela Publicagdo da Amostra Responsavel Técnico da Amostra
CRQ 02404593

Revisado por: Jullyana Stefanya Carvalho Teixeira .

Os resultados deste relatério se restringem as amostras ensaiadas. Este relatério somente podera ser reproduzido em sua totalidade.
O prazo de guarda de contra-provas de amostras é de 07 dias apds emissao do relatério de ensaios, exceto para amostras pereciveis.
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RELATORIO DE ENSAIO RECPV 006/25  DatadeEmissio 06/02/2025 Péginalde1l

Dados do Cliente
Identificagdo:  ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI
Enderego: Av. Dr Pedro de Paula Lemos, 95 - Distrito Santa Rita - Araxa-MG

Contato:  {34) 3663-6599

Dados do Servigo
Descrigdo:  Ensaio em equipamentos - Calibrador Padrio de Vazio

Procedimento: PT-12 Métedo: ABNT NBR 9547:1997
Data de ExecugBo:  31/01/2025 Local de Realizagiio:
Temperatura (°C): 25,7

Ordem de Servigo: 05 1841/25
Laboratdrio de Metrologia Equipo

Umidade Relativa (%): 72,05 Pressdo Atmosférica (mmHg): 685,45

Caracteristicas do Instrumento a Ensaiar
Descricio:  Calibrador Padrio de Vazdo
Fabricante/Marca:  ENERGETICA

Descrigdo: Manametro Codigo: BIOST7
Condi¢do do instrumento:  Instrumento em condigties ad das para sersub

Codigo: BIO 578

Medelo: CPYGY N. Série: CPV-0210

o aoensaio

Dados de Calibragdo dos Padrdes de Referéncia

MEDIDOR ROTATIVO Cer:i‘is:ali:. ;102-2;.?-101 Carb.r:ir;_:; E;?g;?;:’ Vencimento: 07/01/26
MANOMETRO Ce_r_l::::i:::; rEL:HE.IZ 186/24 _ Ca::::i;t:;;?ft?};j i Vencimento: p?_{qsf 26
TERMOMETRO DIGITAL Cerm_izi I\?o??m-mza-zq-nu Calimbr:é;ra: 2:?02?2“:“ Vencdmento: 26/05/26
CRONOMETRO Cgrlic::;::; ::1?:;2;’2024 Cal?;;i;;i T:{mﬁxﬁ  Mendimento: 21/05/25
TERMO-HIGROMETRO Certifade: 012977/2020 Callragso: 19108126 Vendmento: 12/08/25
BAROMETRO Codigo: BR-02 N. Série: 35113117/603

Certificado: LV0D704-01754-24-R0 Calibraclio: 16/01/24 Vencimento: 17/08/25

os do Ensaio
T VAED
: Pressdo Diferancial
Volumétrica Real -| Incerteza de 2 i Resultados da regressdo Linear 1 : .
3 RV Incerteza, U| Equagbes aplicadas
ar ar(m’ fmin) : entre Y, e Qr a,
Bt [{emH;0.K/mmHg)"“]|
0,979 0,014 1,755 Coeficiente Angular =
1,790 0,013 N =a.d,+h
1224 0.015 2,229 (as) i ; ! =
aH T
1434 0,016 2,625 Ei. \' ;
2 L Coeficiente Linear 0,047 0,021 P,
1,653 0,017 3,013 G i
1,863 0.018 3,396 Coeficiente de — O i [ LHT. a_]
2,080 0,019 3,758 Correlagdo(r) 3 2.1 2 £
i sA0 Diferencial
Volumétrica Incerteza de Resultados da regressio Linear
Corrigida no CPY/- Y, Incerteza,' U | Equagdes aplicadas
Padriio - Qp mFimin] entre Y, e Qp 4
e | ity :
0,875 0,008 2,580 Coeficiente Angular ¥, =a. O, + by
3,005 0,017 1= kT
1,090 0,009 3,201 {3z i
1271 0,009 3,768 Y, - JRRE 298
- - - Coeficiente Linear (by)| 0,057 0,023 LAYt
1,457 0,010 4321
! 1637 0,010 4,865 Coeficiente de — k o.-1 [aFF, 758 -a‘]
1810 0,011 5379 Correlacio ir,) ‘ 2.1 * e\ T 7
—Vazéu volumétrica real {Qr): £ 05 % Vaiio étrica padrdo (Qp): + 02 % ]

Legenda:

T Alncerteza expandida de medicio (U} relatada é declarada coma a incerteza padrio de medigio multiplicada pelo fator de abrangéncia (k). O qual para
uma distribulco t (student), com os graus de liberdade efetivos (veff}, comesponde a uma probabllidade de abrangéncla de 95 %. A Incerteza fol
determinada como sendo o limite do intervalo de conflanga obtido segundo a técnica de andlise de regressio.

Situagdo do resultado Analisado criticamente por: Mateus Alves

Funcdo: Técnico de Metrologia

Autorizado por: Vicente Vieira
Fungio: Gerente Técnico

Os resultados apresentados neste relatdria referem -se exclusivamente ao equipamento submetido ao ensaio nas condigBes especificadas. A reprodugao
deste documento sé podera ser feita integralmente, sem nenhuma aheragso, e unicamente em atendimento a5 atividades técnicas do cliente ou em
cumprimento a exigéncias legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades.
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Rua Joaquim Camargos, 178 - Ljs 3 e 4 - B. Agua Branca - CEP 32371-030 - Contagem-MG =
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Dados do Cliente

Identificagdo: ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES EIRELI Contate:  (34) 3669-6599
Enderego: Av. Dr Pedro de Paula Lemos, 95 - Distrito Santa Rita - Araxa-MG

Dados do Servico

Descricdo:  Ensaio em equipamentos - Mandmetro

Procedimento: PT-14 Método: USBR 1040:1929 Ordem de Servige: 05 1841/25
Datade Execugdo:  31/01/2025 Local de Realizagdo:  Laboratorio de Metrologia Equipo

Temperatura (°C): 25,9 Umidade Relativa (%): 71,7 Pressio Atmosférica (mmHg): 6850

Caracteristicas do Instrumento a Ensaiar

Descrigdo:  Manometro Codigo: BIO 577
Fabricante/Marca: ENERGETICA Modelo: U N. Série: M40-0071
Condigdo do instrumento:  Instrumente em condigdes adequadas para ser submetido ao ensaio.

Dados de Calibragdo dos Padrdes de Referéncia

BARD-MANO- VACUOMETRO Codigo: MD-08 N. Série: BMVEQ-0102

DIGITAL - VACUO Certificado: 1093796/2024 Calibragdo: 03/12/2024  Vencimento: 03/12/25

TERMO-HIGROMETRO Cédigo: TH-01 N. Série: 109 0079 0660 6081 41308929
Certificado: 018739/2023 Calibragdo: 27/06/23 Vencimente: 25/03/25

BAROMETRO Cédigo: BR-01 IN. Série: 39106569112

Certificado: LV00704-13690-24-R1 Calibragdo: 10/05/24 Ventimento: 10/04/26

Resultados do Ensaio

Pressio (mmH,0) Tendéncia
= Indicada Referéncia {mmH,0)
= -40,00 -39,88 0,12
£ -80,00 79,95 0,05
s -100,00 -100,11 0,11
2 150,0 150,13 0,13
g -200,0 -200,47 0,47
§ -300,0 =300,37 0,37
§ -400,0 -400,84 0,34

Incerteza, U’ (mmH,0}
0,34
Legenda:

! Aincerteza expandida de medi¢io (U) relatada é declarada como a incerteza padrio de medicdo multiplicada pelo fator de abrangéncia
{k=2). O qual para uma distribuigdo t (student), com os graus de liberdade efetivos | veff), corresponde a uma probabilidade de abrangéncia
de 95 %. A incerteza padrio da medicdo foi determinada de acordo com a publicacdo EA-4/D2.

Situagdo do resultado Analisado criticamente por: Mateus Alves Autorizado por: Vicente Vieira
Fungdo: Técnico de Metrologia Fungdo: Gerente Técnico

0Os resultados apresentados neste relatario referem-se exclusivamente ao equipamento submetido ao ensaio nas condigdes especificadas. A reproducao deste
documento s6 poderd ser feita integralmente, sem nenhuma alteragdo, e unicamente em atendimento as atividades técnicas do cliente ou em cumprimento a5
exigéncias legais, sendo vedada para quaisquer outras finalidades.

Rua Joaquim Camargos, 178 - Ljs 3 e 4 - B. Agua Branca - CEP 32371-030 - Contagem-MG & S
Telefone: (31) 2553-8981 - E-mail: equipo.instrumentos@gmail.com - Site: www.equipo.ind.br=aiis:
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CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA 22 REGIAO - MINAS GERAIS  N°: W 38827
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ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART

oma do Profissional Rosponsivel pelo Servigo:
51 Aires Martins

Enderego resddoncial do profssionat

02 Avemda Doutor Pedro de Paula Lemos

-:ma.
06 Araxa
Ragistro no CRG:

10 02404593

o7

Emgresa Responsitvel pela Senis

Estads;

SERVICO
CONTRATADO
N Bamrg: CEP.
0 95 ¢ Micro Distrito Santa Rit38.181-179

E-mad
aires@bioeticaambiental.com.br
CPF:

12

Telatorn:

MG 08 (34) 9 8855-7648
Titulo Profissional

11| Técnico Quimico

]

502.647.106-49

13 ARAXA AMBIENTAL TESTES E ANALISES LTDA

Endemgo pam comesponddncix

14 RUA DOLORES BORGES
Cn‘-ﬂﬂc

18 ARAXA 19

Regsro o CRO:

22 12680

Mome
25 SALH’RE FERTILIZANTES LTDA

ndeqe par comespandlincia
2 Faze nda Salitre

30 Serra do Salitre
Regisira no CRO:

3 Nao

K3l

Endesno do Seraco:
36

43

Estats
MG

Bain: CEP.
DOMINGOS ZEMA.17

E-mal
estela@araxaambiental.com.br

"
15 100 B i 38181-164

Telarfore:
20 (34) 3669-6600 2

CNPJ. Capital Social:
23 03.417.494/0001-00 24/3000000.0000

CONTRATANTE
[ Badmer CEP.
27 s/n® 28 Marrua 29 38.760-000
Estadz Telerlors: Email
MG 3 (34) 3831-7100 13  meioambiente.salitre@eurochemsam.cc

CNPJICPF

35 43.066.666/0001-55

ATIVIDADE TECNICA DO SERVIGO

L

Fazenda Salitre 37 s/n® 36 Marrua

Cidlae Estada: Telutone: CER.
et . 40 41 42

Serra do Salitre MG (34) 3831-7100 38.760-000

Descriclo do Senign:

Servigos de monitoramento de fontes fixas e qualidade do ar - Contrato n° 4600004638

Wakoe do Senvige: Honoririos. Tipo de Contrat: Inica da Senvca / Data Prazo
44 2.805.720,00 45 Confidencial 46 07 a7 01/09/2025 4 01/09/2028

VINCULAGAO LEGAL

A ART é exigida pela Lei 2800/56 e, na
falta de outro documento, vale, para todos
os efeitos legais, como contrato entre as
partes.

INFORMAGOES GERAIS

A ART incorpora-se ao acervo técnico do
profissional, do qual pode-se obter
certiddo mediante requerimento.

ASSINATURAS
Responsabilizamo-nos pela veracidade das informagGes prestadas.

LOCAL E DATA
AIRES ittt e e
MARTINS:5026471064 5 i e
9 frotichplrbimpes ikl

FROFISSIONAL

CONTRATANTE

Para confirmagdo da veracidade do documento, ulilize o
codigo abaixo para verificacdo através do servigo-online.

Codge- d_wgvbh7zaadxr_rzicggemz50gY 92235

www.bioeticaambiental.com.br
SAC: 0800 033 2524 | WhatsApp: (34) 9.8868-3050

Pag.5/5



